
Covid-19 Ag
Instrucciones prueba rápida

1

SARS -COV- 2

10
MINUTOS

Contenido KIT

x20 1u. x20x20x20 1u.

Sars-CoV-2
MonlabTest®

MO-804032

20 Test
IVD

1u.

2 Preparación

x15

3Muestra 4Mezclar 5 Pipetear

6Dispensar 7 Esperar 8Resultados

NEGATIVO POSITIVO INVÁLIDOS

1u.

CONTROL

1
MINUTO

Control+ Tests Dil. Pipetas Tubos Hisopos Gradilla Instrucciones

MonlabTest®

SARS -COV- 2

x3

Monlab SL. Servicios para Laboratorios de Diagnóstico Clínico
Selva de Mar, 48 - 08019 Barcelona - Tel. 93 433 58 60 Fax 93 436 38 94 www.monlab.es

Si se usa escobillón en medio de transporte VTM/UTM, 
usar 100 μL de medio + 100 μL de diluyente y 
dispensar 120 μL en el cassete.
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